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La investigación tuvo como objetivo analizar las fallas y posibles soluciones en un 
equipo de ecografía, orientadas principalmente para nuevos técnicos en el área de 
electromedicina. Este estudio se abordó bajo los enfoques electrónicos planteados 
tanto en la teoría como en la práctica. 
Por tanto fue necesario describir cada una de las partes del equipo de ecografía 
para un mejor uso en el ámbito de la medicina, luego se identificó cada una de las 
fallas presentadas por el equipo de ecografía mediante un diagnóstico realizado 
en todo el equipo y  finalmente se resolvió cada problema o fallas detectadas 
mediante el  manual representativo que se elaboró en el proceso de investigación, 
donde se representan las  principales fallas y soluciones del equipo, que facilitaran 
al técnico resolver problemas de manera más rápida y eficaz. 
Este proceso de análisis permitirá el desarrollo en los equipos de ecografía para 
su duración en la clínica ya que en años anteriores las principales fuentes de 
deterioro han sido la mala manipulación, la falta de mantenimiento preventivo y 
correctivo del equipo de ecografía. Por esta razón se  debe familiarizar  con el 
equipo para una mejor función, para poder llegar a conocer donde se localizan las 
principales fallas con la ayuda del manual representativo. 
Esta investigación   posee valor teórico,  utilidad práctica, relevancia social por su 
conveniencia y en base a los beneficios que genera. Metodológicamente el trabajo 
investigativo se aborda de la perspectiva de la necesidad de implementar técnicas 
para resolver dificultades en cuanto al uso de la ecografía como herramienta de 
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El ultrasonido es una  onda acústica que se transmite a través de un medio físico 
cuya frecuencia está por encima del límite perceptible por el oído humano, cuyas 
frecuencias pueden llegar incluso a los gigahertz. Con la elaboración del presente 
trabajo se pretende explicar el funcionamiento básico electrónico de un equipo de 
ecografía para detectar fallas características y sus posibles soluciones para 
mejorar la atención a pacientes en general. 
El instrumento que surgió  para facilitar la medición de una onda generada por el 
sonido es el ultrasonido o ecógrafo que consta de diferentes partes o etapas para 
generar una imagen dentro de los cuales podemos mencionar: transductor, 
receptor, amplificador, seleccionador, transmisor, calibradores, fuente de voltaje, 
teclado e impresora detallando  la función de cada uno en el desarrollo del trabajo. 
La detección de las principales fallas en el equipo se puede dar a conocer a partir 
de un diagnóstico mediante la aplicación de métodos de seguimientos de señal, 
unión punto por punto, así como, la presencia de otras fallas tales como: 
interferencias en la pantalla,  problemas de transductor por falta de penetración 
causadas por golpes, acumulación de burbujas de aire, problemas presentados en 
cada una de las fases que rigen el funcionamiento del equipo de ecografía. 
Para presentar posibles soluciones a los problemas detectados en la inspección  
realizada se procederá a hacer  cambios según el diagnóstico, ya sea un 
mantenimiento general del equipo, cambios de componentes electrónicos en el 
módulo donde se presenta el problema, aplicando  los conocimientos y técnicas 
adquiridas mediante la práctica.  
De acuerdo con lo planteado en la elaboración de este trabajo, se realizará un 
manual con las fallas comunes del equipo de ecografía y sus posibles soluciones 
que pueden ser una base para el uso correcto y detección de fallas de manera 
directa y específica para el uso del personal, del soporte  técnico que le da el 
mantenimiento a este equipo. 
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Diferentes tecnologías que se utilizan actualmente se basan en ultrasonido como 
onda sonora. En el presente trabajo de investigación  se hace breve descripción 
de diversos aspectos básicos que deben ser comprendidos por cualquier persona 
que desee incursionar en este campo. 
Por tal razón la importancia de realizar este estudio es brindar un aporte dentro de 
un contexto técnico en el área de electromedicina ya que no existe un manual de 
fallas para corregir problemas en el funcionamiento de manera específica y directa 
sobre el equipo de ecografía; de modo que las reparaciones y correcciones que se 
realizan suelen ser de manera empírica por parte del técnico ya que éste conoce 
su funcionamiento para llevar a cabo las reparaciones necesarias en el equipo. 
Estos equipos suelen presentar  fallas comunes porque no existe coordinación por 
parte del técnico de electromedicina, por el médico que trabaja con el ultrasonido y 
de los administradores de la clínica para ponerse de acuerdo en la elaboración de 
un plan de trabajo para darle seguimiento al funcionamiento cotidiano del equipo 
de ultrasonido y brindarle mantenimiento los cuales deben realizarse 
periódicamente. 
Por ende se deben tomar en cuenta las técnicas y herramientas correctas para la 
conservación del ecógrafo y disminuir las incidencias de errores porque algunos 
problemas que se presentan a veces no necesitan de la presencia de personal de 
electromedicina (como por ejemplo, que el equipo no encienda y la solución sea 
que alguno de los switch se apagó  por error cuando se le daba limpieza al 
equipo).  
Con respecto a las dificultades mencionadas anteriormente se elaborará un 
manual para formular soluciones que ayuden con el uso correcto de un equipo de 
ecografía  para el uso del personal a cargo que labora en el área de ultrasonidos 
ya sea en hospitales como en clínicas privadas, así evitando contratiempos y 
gastos económicos que conlleva la reparación realizada por el técnico.  
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Esta investigación será de gran utilidad a la empresa Centro de Diagnóstico 
Americano S.A. ya que de acuerdo a experiencias vividas en el ámbito laboral 
dentro de la empresa se pudo observar que existe la necesidad de contar con un 
manual de equipo de ultrasonido, ya que cuando la empresa se ve en la necesidad 
de hacer cambio de personal, éste se retira sin realizar ninguna capacitación 
práctica al técnico que lo sustituirá. 
 
Esto resulta en una de las principales problemáticas que presenta el nuevo 
operario ya que al momento de realizar algún trabajo en el equipo de ultrasonido 
no tiene a su disposición algún documento que le ayude como guía para identificar 
el origen de alguna falla de manera más directa, es por esta razón que la empresa 
invierte grandes cantidades de dinero en pagos de reparación de parte del 
proveedor al no tener capacitado al nuevo personal. 
 
Esto significaría un gran ahorro en tiempo y dinero, tanto para el paciente como 
para el médico que realiza el estudio clínico. En el caso del paciente, este ya no 
perdería tiempo y dinero realizándose estudios con un equipo que no está 
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OBJETIVOS 
1. Objetivo General: 
Analizar el funcionamiento de un equipo de ecografía modelo SSD-1400 mediante 
una inspección exhaustiva para detección de fallas comunes con sus posibles 
soluciones. 
2. Objetivos Específicos: 
1. Describir las diferentes partes externas e internas de un equipo ecográfico 
utilizando un diagrama de bloque a partir de los principios básicos que rigen 
su funcionamiento. 
 
2. Identificar las principales fallas que pueda presentar el equipo de ecografía 
mediante la realización  de un diagnóstico tanto en el sistema eléctrico 
como electrónico. 
 
3. Realizar un manual representativo con las fallas comunes del equipo de 
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Capítulo 1. Partes de un equipo ecográfico a partir de los 
















Análisis del funcionamiento de un equipo de ecografía. 
 
Br. Carlos David Nicaragua Cano & Br. Abdel Yadir Sánchez Díaz. Página 15 
 
DESARROLLO 
1.  Ultrasonido-Generalidades 
 
Sonido: Vibración mecánica que se trasmite a través de la materia en forma de 
ondas y produce variaciones en la presión, densidad, posición, temperatura y 
velocidad de las partículas que la componen. 
Eco: Fenómeno acústico producido por la reflexión de las ondas sonoras contra 
un obstáculo. 
Ecografía o Ultrasonografia: Puede definirse como un medio diagnóstico médico 
basado en las imágenes obtenidas mediante el procesamiento de los ecos 
reflejados por las estructuras corporales, gracias a la acción de pulsos de ondas 
ultrasónicas. Basa su funcionamiento teórico en el efecto doppler. 
La ultrasonografia utiliza ondas de sonido de alta frecuencia que producen 
imágenes de los tejidos y de los órganos internos. El principio de funcionamiento 
consiste en una corriente eléctrica que llega al transductor, donde produce una 
vibración en sus cristales, estos emiten ondas sonoras que llegan a los órganos en 
estudio.  
Los tejidos tienen la capacidad de reflejar las ondas de sonido, y el eco resultante 
es recibido por el transductor, que lo convierte nuevamente en corriente eléctrica. 
Dentro del equipo la misma  señal es decodificada y transformada en imágenes 
bidimensionales en tonos de grises, del blanco al negro. 
El ultrasonido es una clase de onda mecánica longitudinal cuya frecuencia de 
vibración es mayor a los 20.000 ciclos por segundo, por ese motivo el oído 
humano no lo puede percibir (Martínez, J., Vitola, J. & Sandoval, S. 2007). 
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1.1. Componentes  físicos de un ultrasonido 
1.1.1. Descripción general.  
Los sistemas de ultrasonido de uso general proveen imágenes en dos 
dimensiones (2-D) de la mayoría de los tejidos blandos sin someter a los pacientes 
a radiación iónica. Son usados en los hospitales  o en consultorios privados se 
usan principalmente para escaneo abdominal y de gineco-obstetricia. Algunos 
sistemas incluyen transductores adicionales para facilitar el diagnóstico de 
procedimientos más especializados como los cardíacos, vasculares, 
endovaginales, endotraqueales o de partes pequeñas. 
Las ondas de ultrasonido son vibraciones mecánicas (acústicas) que requieren de 
un medio de transmisión; debido a que presentan las propiedades normales de 
una onda, que son de reflexión, refracción, y difracción, esto es, que se pueden 
dirigir, enfocar y reflejar. 
Por lo que este equipo electrónico tiene una importante aportación en la medicina, 
Para empezar el estudio del funcionamiento del ecógrafo se necesita conocer las 
partes de forma física e interna (electrónica)  para conocer  la función que cada 
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Figura  1. Ultrasonido siemens extraída del manual de servicio ALOKA.  
Un sistema típico de escaneo por ultrasonido consta de las siguientes partes: 
 Unidad central de procesamiento 
  Interface de usuario (teclado, panel de control) 
  Varios tipos de transductores o cabezas para escanear 
  Uno o varios monitores o pantallas de despliegue de video 
  Dispositivo de almacenamiento de datos 
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La imagen de ultrasonido se logra colocando un transductor sobre la piel del 
paciente o se inserta dentro de alguna cavidad. Estos sensores contienen uno o 
más elementos de material piezoeléctrico. Cuando la energía de ultrasonido 
emitida por el sensor es reflejada por el tejido, el transductor recibe algunos de 
estos reflejos (ecos) y los reconvierte en señales eléctricas. Estas señales son 
procesadas y convertidas en imagen (sonograma). 
a) Pantalla o monitor:  
La imagen por ultrasonido es inmediatamente visible en una pantalla de 
visualización para video que se asemeja a un televisor o a un monitor de 
computadora. La imagen se crea en base a la amplitud (volumen), frecuencia 
(tono) y tiempo que le lleva a la señal ultra sonora retornar desde el área del 
paciente que está siendo examinada hasta el transductor, como así también la 
composición del tejido del cuerpo y el tipo de estructura del cuerpo a través de la 
cual viaja el sonido.   
b) Teclado:  
Permite introducir comandos y los datos de paciente, así como los indicadores de 
la sesión, incluyendo fecha del estudio; calibradores que son controles que 
permite hacer mediciones, poseen botones y teclas para aumentar o disminuir 
ecos, de acuerdo a la claridad con la que se reciba la señal,  así como también se 
encuentra formando parte del teclado el TrackBall que su función es  permitir  
mediciones y desplazamientos del cursor por el monitor para seleccionar y marcar 
alguna región con afectación que se desee que sobresalga para su mejor 
comprensión. Así mismo el teclado cuenta  a su vez  con: 
 Entrada de texto, programas de medición, pictogramas, tablas biométricas. 
 Dispositivos de medición. 
 Atenuador de emisión, regulación de la amplificación. 
 Selección de amplificadores. 
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 Tipos de representación de imágenes, pulsador de paro, velocidad de 
registro, ampliación, tamaño del campo. 
 Elaboración posterior de la imagen (pre procesado), comprensión de los 
valores de gris. 
 Elaboración preliminar de la imagen ( pre procesado), margen dinámico 
 Documentación, funciones especiales. 
 Angulo sectorial, foco emisor (aplicadores lineales). 
 
c) Transductor (cabezal):  
Aparato que produce ondas de sonido que rebotan en los tejidos del cuerpo y 
forman ecos. Es el sitio donde se encuentran los cristales que se mueven para 
emitir las ondas ultrasónicas, estos transductores también reciben los ecos para 
transformarlos en energía eléctrica.  
Por sus componentes se clasifica en mecánicos y electrónicos, la energía que 
llega al transductores estimula los cristales piezoeléctrico allí contenidos y estos 
emiten pulsos de ultrasonidos, de tal forma que el transductor no emite ultrasonido 
de forma continua, si no que genera grupos o ciclos de manera pulsátil. 
El transductor mecánico es aquel que  el haz procedente de un cristal único se 
mueve por rotación propia, o bien emite el haz hacia un espejo móvil; mientras que 
el transductor electrónico es aquel que consta de un gran número de pequeños 
elementos transductores que son pulsados electrónicamente en disposición lineal 
o anular. 
Por sus formas los transductores se denominan sectoriales, lineales y convexos. 
El denominado convexo tiene un formato de imagen comprendido entre las sondas 
lineal y sectorial y es útil para todas las partes del organismo, excepto para la eco-
cardiografía, se establece igual que una serie lineal, pero los transductores están 
montados en una superficie curva convexa. 
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Impresora: es un instrumento complementario dentro de los medios físicos del  
equipo de ecografía para imprimir las imágenes que se han seleccionado en papel. 
La mayoría de las máquinas de ultrasonido tienen impresoras térmicas o digitales 
conectados a ellas. Las imágenes por ultrasonido están en movimiento (tiempo 
real), pero una imagen fija / congelada se pueden capturar en cualquier momento 
y se envían a la impresora para la impresión. 
1.2. Descripción del funcionamiento electrónico del ultrasonido 
según diagrama de bloques. 
1.2.1. Principios de operación  
Ultrasonido se refiere a ondas de sonido emitidas a frecuencias mayores del rango 
auditivo humano. Para realizar diagnósticos por detección de imagen, las 
frecuencias más usadas son las que varían dentro del rango de 2 a 15 MHz Para 
el escaneo vascular las frecuencias utilizadas van de los 5 a los 15 MHz y para el 











Figura  2. Clasificación de un transductor por sus formas. 
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Figura  3. Diagrama de bloques del funcionamiento del ultrasonido. 
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1.1.1.1. Definiciones según diagrama en bloque. 
Un oscilador es un sistema capaz de crear perturbaciones o cambios periódicos 
en un medio, ya sea un medio material (sonido) o un campo electromagnético. 
También es capaz de convertir la corriente continua en una corriente que varía de 
forma periódica en el tiempo (corriente periódica); estas oscilaciones pueden ser 
senoidales, cuadradas, triangulares, etc.  
Oscilador de cristal es aquel oscilador que incluye en su realimentación un 
resonador piezoeléctrico. Este tipo de oscilador es el más usado en los esquemas 
de ultrasonido ya que se caracteriza por su estabilidad de frecuencia, su pureza de 
fase en el resonador. Su frecuencia viene siendo estable frentes a las variaciones 
de las tensión de alimentación,  la dependencia con la temperatura depende del 
resonador, también admiten un pequeño ajuste de frecuencia, con un 
condensador en serie con el resonador, que aproxima la frecuencia de este, de la 
resonancia serie a la paralela. 
 En la  etapa del oscilador se genera la señal ultrasónica con frecuencias de 40 
kHz. Esta etapa  es considerada crítica ya que es la base del funcionamiento del 
equipo, las ondas que se generen en esta parte están directamente ligadas a la 
señal que le llega al transductor; si esta etapa fallara, emitiendo otra frecuencia o 
no formando bien la onda senoidal, la señal de salida se vería afectada lo cual 
podría inducir a un error.  
Detector de pico: La función de un detector es demodular la señal, de recuperar y 
reproducir la información de la fuente original. Y debe tener las mismas 
características relativas de amplitud. La siguiente figura muestra un diagrama 
esquemático para un demodulador sencillo no coherente, que se llama 
comúnmente detector de picos. 
 
 
Figura  4. Circuito del detector de picos 
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Debido a que el diodo es un dispositivo no lineal, ocurre una mezcla no lineal en 
D1 cuando dos o más señales se aplican a su entrada. Por lo tanto, la salida 
contiene las frecuencias de entrada originales, sus armónicas, y sus productos 
cruzados. El circuito demodulador mostrado en la figura 1.3 se le llama común 
mente detector de diodos puesto que el dispositivo no lineal es un diodo, o un 
detector de picos, porque detecta los picos de la envolvente de entrada, los altos y 
los bajo de la señal o un detector de envolvente o de figura porque detecta la 
figura de la envolvente de entrada. Esencialmente, la señal de la portadora 
captura el diodo y lo obliga a activarse y desactivarse (rectificar) sincrónicamente 
(tanto frecuencia como fase). Así las frecuencias laterales se mezclan con la 
portadora, y se recuperan las señales de banda base original. La red RC que 
sigue al diodo en un detector de picos es un filtro de pasa - bajas. La pendiente de 
la envolvente depende tanto de la frecuencia de la señal modulante como del 
coeficiente de modulación (m). Por lo tanto, la pendiente máxima ocurre cuando la 
envolvente está cruzando su eje cero en la dirección negativa. 
Transductores piezoeléctricos: El efecto piezoeléctrico consiste en la aparición 
de cargas eléctricas en determinadas zonas de una lámina cristalina de algunos 
materiales siguiendo ciertos ejes, en respuesta a la aplicación de una presión. El 
cristal se coloca entre dos láminas metálicas que recogen las cargas eléctricas, 
siendo posible de esta forma medir las variaciones de presión. 
La piezoelectricidad es la técnica más difundida para generar ultrasonido. En 
ausencia de un gradiente eléctrico las moléculas en un sólido piezoeléctrico 
estarán orientadas al azar; pero bajo la acción de un voltaje éstas tenderán a 
alinearse en la dirección del campo, con lo que se producirá una variación en el 
espesor del material 
 
Figura  5. Efecto piezoeléctrico. 
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En la figura 5,  se explica los detalles.  
 a) Cristal sin esfuerzo mecánico ni eléctrico y, por tanto, sin polarización. b) Como 
consecuencia del campo eléctrico aparece polarización 
Y en un voltímetro se registra una diferencia de potencial. c) Aplicación de un 
campo eléctrico oscilante al cristal que origina su vibración mecánica.  
Al aplicar una tensión eléctrica a un cristal de cuarzo las moléculas se ordenan, 
deformidad mecánica. 
Si se aplica a impulsos cíclicos (por ejemplo corriente alterna), se produce una 
vibración que puede transmitirse a otros medios. 
Si la frecuencia de la vibración (o de la corriente alterna), es mayor que 16 KHZ se 
está produciendo un US. Ver figura 1.2.1 
 
Figura  6. Efecto piezoeléctrico 
 + + + + + + 
Fuente de Alimentación:  
Esta etapa es la encargada de transformar el voltaje de entrada (220/110V) a 12V, 
5V y una fuente variable de 0 a 16V para alimentar cada una de las demás etapas, 
así como también se encuentran voltajes de diferentes valores como por ejemplo : 
+5, -5, +12, -12, +24 en corriente alterna AC En esta etapa solo se considerará 
crítica la fuente variable de 0 a 16V, debido a que tiene una relación directa con la 
potencia de salida hacia el transductor; para analizar de forma adecuada esta 
etapa se estudiará de forma conjunta con la etapa de amplificación. Las demás 
fuentes son esenciales en el funcionamiento del equipo.  
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Descripción de los voltajes de salida de la fuente de poder 
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Figura  8. Circuito del amplificador y oscilador 
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Amplificador: puede significar tanto un tipo de circuito electrónico o, un equipo 
modular que realiza la misma función; Su función es incrementar la intensidad de 
corriente, la tensión o la potencia de la señal que se le aplica a su entrada; 
obteniéndose la señal aumentada a la salida. Para amplificar la potencia es 
necesario obtener la energía de una fuente de alimentación externa. En este 
sentido, se puede considerar al amplificador como un modulador de la salida de la 
fuente de alimentación.  
Transductor: Es el cabezal del equipo de ultrasonido. Se considera crítico ya que 
este elemento es el que emitirá la potencia de salida, de manera general se puede  
decir que es un elemento o dispositivo que tiene la misión de traducir o adaptar un 
tipo de energía en otro más adecuado para el sistema, es decir convierte una 
magnitud física, no interpretable por el sistema, en otra variable interpretable por 
dicho sistema. 




Figura  9. Partes del transductor. 
Partes constituyentes de un transductor. 
1) Capa de adaptación de impedancias. 
2) cúpula piezoeléctrica. 
3) Carcasa metálica o de acrílico. 
4) Material de respaldo para proveer amortiguamiento a la cúpula. 
5) Cable coaxial. 
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En este documento de ultrasonido hemos incluido ambos sistemas (Tx  y Rx), es 
decir  un transceptor de ultrasonido (Transmisor y Receptor). Con esta 
configuración se  lograda  que se active un Relé  por medio del rebote o eco que 
produce el ultrasonido al chocar con un objeto, similar al método que utilizan los 
murciélagos para atrapar insectos y guiarse a través de la oscuridad en la noche. 
Emisor: se entiende por transmisor la circuitería que transforma la señal que sale 
del sensor, transductor o captador y la convierte en una señal normalizada. 
Ejemplo: En un circuito eléctrico, un interruptor puede actuar como transductor de 
entrada a un sistema de regulación, proporcionando o interrumpiendo una señal 
eléctrica a través de un cambio de posición. Sin embargo, no puede funcionar 
como captador, pues su accionamiento se verifica de forma manual, impidiéndose 
de esta manera la realimentación automática.  
Para el emisor, se utilizada el popular circuito integrado 555 en modo astable, es 
decir como oscilador o generador de pulsos sucesivos. La frecuencia de operación 
se encuentra alrededor de los 40 a 42 KHz, la cual debe hacer resonancia con el 
transmisor de ultrasonido. 
 
Figura  10. Circuito del transductor emisor 
  
Análisis del funcionamiento de un equipo de ecografía. 
 
Br. Carlos David Nicaragua Cano & Br. Abdel Yadir Sánchez Díaz. Página 29 
 
Captador: es un dispositivo encargado de recoger o captar un tipo de información 
en el sistema para realimentarla. Podemos decir por lo tanto que es un transductor 
que se coloca en el lazo de realimentación de un sistema cerrado para recoger 
información de la salida (no suele ser de tipo eléctrico) y adaptarla para poder ser 
comparada con la señal de referencia. Suele incluir al sensor. 
En sistemas de lazo abierto o incluso en definiciones de diversos autores, 
captador y sensor suelen ser la misma cosa. 
El receptor consta básicamente, de un receptor de ultrasonido 40R amplificado por 
un par de transistores NPN. La salida de la señal es rectificada por un diodo 
1N4148 y luego es llevada al amplificador operacional LF356, el cual está 
configurado en modo comparador de voltaje. 
La señal de ultrasonido amplificada, llega al terminal 2 del IC LF356 y se compara 
con el voltaje de referencia que llega al terminal 3, el cual se puede ajustar 
mediante el reóstato VR 1 (250k ohmios). Si el voltaje de referencia es mayor al 
voltaje de entrada en el pin 2 del LF356, entonces la salida del amplificador 
operacional será  alta  y accionara el relé. 
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EVALUACION DE LOS COMPONENTES MENCIONADOS 
Evaluación del Circuito Esquemático  
Como se mencionó anteriormente se estudiará un equipo de ultrasonido 
analógico. En la Figura 3.1 se muestra el diagrama esquemático de un equipo de 
ultrasonido comercial; se muestra sólo la parte del circuito que va a ser analizada. 
Es decir son los circuitos de oscilación, de modo pulsado, de digitalización y de 
amplificación. 
Transductor  
En esta etapa lo más importante es que todo esté correctamente conectado 
eléctrica y mecánicamente ya que no existen ningún circuito adicional, por este 
motivo se explicarán las conexiones y los posibles errores. 
Para el transductor 
Lo importante de este circuito es que el voltaje de salida se encuentre en el rango 
de 0 a 16 V, si sobrepasa este valor, a la salida del transformador se tendrá un 
voltaje muy alto que proveerá una intensidad mayor a la deseada provocando un 
daño irreversible en el cabezal del transductor. 
Si al transformador le llegara un voltaje mayor a 16 voltios, al transductor le llegará 
un voltaje mayor al cual ha sido diseñado, en este caso de 24 voltios, por lo tanto, 
emitiría una intensidad mayor a la permitida. Además, al estar sometido a un 
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Funcionamiento Correcto  
Transductor:  
Al transductor le llega la señal eléctrica de 1 o 3 MHz; a causa del efecto 
piezoeléctrico el cabezal empezará a vibrar a la misma frecuencia de la onda 
eléctrica.  
En el cabezal del transductor existe una tarjeta de conexiones, en la cual se 
encuentran el piezoeléctrico, un condensador y una bobina, estos últimos para 
acoplar mejor la señal; una línea de transmisión va directamente al piezoeléctrico 
y la otra al centro de la tarjeta para tener una referencia eléctrica.  
El piezoeléctrico está mecánicamente conectado a un pequeño brazo metálico en 
forma de arco el cual está en contacto directo con la tapa del cabezal, por lo tanto 
al vibrar al piezoeléctrico, vibrará el brazo metálico y por ende la tapa del cabezal 
emitirá ondas mecánicas.  
 Variaciones  
La tapa del transductor, a pesar que es de metal, podría ir carcomiéndose o 
desquebrajándose por dentro, esto puede ser causado por una mala maniobra del 
cabezal o por pequeños pero continuos golpes que este pueda sufrir. Como 
consecuencia, cuando el cabezal vibre, en la superficie de la tapa no se tendrá 
toda la potencia de salida requerida debido a que se generarán pérdidas debido a 
que no existe un buen contacto. Al estar el transductor sometido a constante 
vibración, las grietas internas se harán cada vez más grandes, por lo tanto la 
potencia de salida será menor que la deseada.  
Si uno de estos parámetros es modificado (mecánicamente), la frecuencia de 
resonancia cambiará. Por ejemplo: si el transductor sufre una variación en su 
masa, lo cual puede ocurrir por desgaste o por una mala maniobra del cabezal que 
pudo quebrar y romper el disco piezoeléctrico, el parámetro de la inductancia 
variará. Por lo tanto, se verá afectado tanto la frecuencia de resonancia de serie 
como la de paralelo y por ende la frecuencia de resonancia del transductor variará.  
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Capítulo 2: Principales fallas presentadas por el Ecógrafo 
mediante la realización del diagnóstico en el sistema eléctrico 
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2. Descripción 
En esta sección se llevara  a cabo las precauciones de parte del técnico para la 
reparación de un equipo de ecografía. Para evitar un problema nuevo en el equipo 
(desastre secundario en el ultrasonido) se tomaran las precauciones como se 
describe en este manual, todos los técnicos de electromedicina  que traten de 
reparar este equipo debidamente debe tomar las siguientes precauciones: 
 Nunca retire ninguna pieza del sistema eléctrico, incluyendo  la tarjeta 
electrónica, sonda, cables, transductores, antes de apagar el equipo. 
 No proceda a  desarmar el equipo sin acatar la primera norma establecida 
por el manual. Esta negligencia dañaría erróneamente el equipo de 
ecografía. 
  Para asegurarse de la tensión y/o una forma de onda de la señal, es 
necesario conocer a fondo el procedimiento de especificación y 
manipulación en relación con un instrumento de medida empleada. 
 Para reemplazar o reparar un circuito impreso, asegúrese de su 
compatibilidad,  de acuerdo al modelo  "SSD-1400", en ese caso, 
proporcionar al menos la siguiente información: 
 el número de modelo de equipo. 
 el número de serie de equipo. 
  La historia de los equipos (reparaciones y / o modificaciones hechas 
hasta ahora), y el software.   
  las problemáticas actuales presentadas por el equipo de ecografía. 
2.1. Factor de ruido externo:  
El factor de ruido externo se puede presentar debido a las condiciones del lugar 
donde se encuentra ubicada la sala de ultrasonidos al comprobar el entorno, 
consulte lo siguiente: 
 ¿Hay unidad de rayos X o de algún fabricante de ruido en la habitación 
cerca? 
 ¿Hay una computadora o algún fabricante de ruido cerca? 
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 ¿Hay una estación de radio o algo así cerca de ahí? 
  ¿Hay unos cables aéreos de alta tensión cerca de ahí? 
  ¿Cuándo se enciende la lámpara fluorescente  o poner la sonda al lado de 
él  ocasiona cierta cantidad de ruido? 
  ¿Está el suministro de energía del edificio estabilizado? Hacer una 
confirmación de estos factores porque son importantes a la hora de realizar 
estos estudios ya que ocasionarían una interferencia en el monitor del US. 
2.2. Corrección de error al iniciarse o bloqueo: 
 El descenso repentino de la sensibilidad del escáner puede ser un signo de 
mal funcionamiento del preamplificador. El cambio de calidad de la escala 
de grises puede indicar el mal funcionamiento de la unidad de pre 
procesamiento o la presencia de un problema en el monitor. La incapacidad 
para efectuar mediciones o cambiar los programas puede deberse a la 
avería del procesador digital. Si solo aparece una parte de la imagen y si 
está intacto el conjunto de la sonda, es muy probable que no funcione 
correctamente la memoria digital o el microprocesador. El movimiento en 
olas de la imagen puede deberse a un fallo del filtro del suministro de 
energía eléctrica a fluctuaciones de la tensión de la red eléctrica que estén 
fuera de la gama de trabajo del aparato. Cuando se producen esos fallos, 
procédase del siguiente modo: 
 
 Desconéctese la unidad. 
 
 Mídase la tensión en la red eléctrica y obsérvese si está dentro de los 
valores especificados. 
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 Conéctese la unidad. 
 
  Efectúese un calentamiento de dos minutos. 
 Ajústese el borde gris producido electrónicamente en la pantalla del 
monitor, utilizando los controles de contraste y brillo. 
 Ajústense  todos los controles en sus posiciones medias. 
Si el escáner  sigue sin funcionar, repítase el mismo procedimiento al cabo de 10 
minutos.  
Si todavía no funciona el escáner: 
Si el escáner no funciona en absoluto (las luces están apagadas y no se oye el 
ventilador), verifíquense primero la tensión de la red eléctrica y el enchufe, y 
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Figura  12. Circuito esquemático oscilador. 
Oscilador: 
El oscilador que este equipo de ecografía utiliza  presenta las siguientes fallas: 
 La sensibilidad y resolución  en la señal, la sensibilidad es la 
capacidad de localizar pequeñas discontinuidades estas 
generalmente se presenta al incrementar la frecuencia (disminuye la 
longitud de onda) la resolución es la capacidad de detectar fisuras 
que se encuentran muy próxima o muy cercana de los bordes, esta 
también se da cuando se incrementa la frecuencias, este aumento 
de frecuencia genera una reducción en el poder de la penetración de 
la medición. 
 La longitud del pulso aplicado. 
 El tipo y voltaje aplicado al cristal. 
 Las propiedades del cristal. 
 El material y diámetro del cabezal. 
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 El circuito de procesamiento de datos del instrumento. 
 Puede ser la bobina variable está dañada y esté afectando la 
frecuencia de la salida del oscilado. 
 El envejecimiento se refiere a los cambios acumulativos en la 
frecuencia del cristal con el transcurrir del tiempo.  
 Los factores que intervienen son: exceso en la potencia disipada, 
efectos térmicos, fatiga en los alambres de armado y pérdidas en la 
elasticidad del cristal. 
 El diseño de circuitos considerando bajas temperaturas ambientales 
y mínimas potencias en el cristal reducirán el envejecimiento. 
2.3.1. Soluciones 
 Revisar los voltajes de salida: 
 Tensión de la alimentación. 
 Cambios de transistores que pueden estar defectuosos o recalentados. 
 Componentes cortocircuitados (revisar condensadores de sintonización). 
 Componentes abiertos debido a soldaduras frías resistencias, cristales del 
oscilador rotos. 
 Amplitud insuficiente debido a la falta de tensión en el circuito. 
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2.4. Amplificador: presenta las siguientes fallas  
 
 
Figura  13. Circuito de amplificación. 
1) Una de las fallas que presenta el amplificador es el transformador ya que 
dependiendo de la entrada común se puede regular el Voltaje para no llegar 
a dañar el transductor si la tensión es mayor el transductor se quemara si 
es menor no arrancara el transductor. 
2) Otros problemas son los transistores LM1458 y LM311 que son los 
encargados de emitir la señal al pic. 
3) Se abre el PIC 12C508 quien recibe la señal de parte del LM311. 
4) Que los condensadores estén abiertos o inflados. 
5) Recalentamiento en el circuito por los transistores ya que generan calor al 
convertir la energía eléctrica en una señal amplificada. 
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Solución a fallas del amplificador: 
 Poner atención a los componentes electrónicos que se encuentran 
en las zonas que se tornan cambiadas de color a causa del 
calentamiento continuo. En esas zonas es donde casi siempre se 
encuentra el elemento defectuoso que se debe reemplazar. 
 En ocasiones el lugar que presenta la falla es más fácil de identificar 
cuando encontramos manchas negras que nos revelan la existencia 
de un defecto mayor. 
 Revisar en la parte inferior de los circuitos las soldaduras puede que 
haya un cortocircuito provocado por algún puente hecho por los 
terminales de cada componente. 
 
2.5. Monitor CTR y LCD 
 
 
Figura  14. Circuito jungla de un monitor CTR 
  
Posibles fallas en el funcionamiento del monitor del ultrasonido: 
 
1) Primero por desgaste o agotamiento por el tiempo y la frecuencia de uso. 
2) El polo tierra si no está conectada a la línea red, creará una interferencia en 
la imagen. 
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3) Fallos en los transformadores de la tarjeta de alimentación. 
4) Posiblemente se encuentren soldaduras frías en la tarjeta. 
5) En los tubos de imagen oscuridad en la pantalla, fallo en la sincronización 
perdida del canal. 
6) Las tarjeta de videos y el cable de comunicación de la computadora al 
monitor  se encuentren remachados o doblados,  esto causa una imagen 
azulada o perdida de la señal puede que este roto un pin o el cable dañado. 
7) Líneas muertas de pixeles tanto horizontales como verticales producidas 
por golpes o ralladuras en la limpieza o mantenimiento preventivo que se 
realiza. 
2.5.1. Con respecto a las soluciones de problemas que se 
encuentran en el  monitor. 
Compruebe los siguientes elementos:  
 Compruebe si están en buen estado los potenciómetros de 1k y 50k para 
controlar contraste y brillo para el  ajuste apropiado.  
 Comprobar si normalmente las imágenes se imprimen mediante la 
impresora de vídeo o no. 
 La imagenimpresa es normal.  
La imagen impresa es también anormal.  
  En caso contrario compruebe la tensión de alimentación para el monitor 
de TV,  
 si es normal no hay ningún problema en C6, si el problema persiste en el 
monitor de TV tiene problemas  con la fuente de alimentación. 
 si percibimos azulado, o completamente oscuro el monitor revisar el cable 
de video, fusible quemado, switch de encendido, soldaduras frías en la 
tarjeta o algún componente dañado (filtros, diodos, resistencias, etc.).   
  Como última prueba conecta un monitor externo con salida compuesta, 
compruebe si normalmente  la imagen se visualiza o no. Si tenemos imagen 
el problema es el monitor por lo que se recomienda un cambio. 
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Es sabido que con el tiempo estos monitores, unos en mayor y otros en menor 
proporción, sufren cierta pérdida en la calidad de imagen (imagen borrosa, pérdida 
de brillo y contraste, pérdida de color). Mediante unos pequeños ajustes podemos 
recuperar nuevamente esa calidad de imagen, no en un 100% pero sí por encima 
de un 90%. 
Una vez retirada  la carcasa del monitor, debemos saber qué estamos buscando, 
en este caso el Flyback, donde se encuentran los potenciómetros  que se 
encargan de regular el enfoque, el brillo y contraste. 
 
Figura  15. Ubicación de los potenciómetros de contraste y brillo. 
En la siguiente figura se remarca este elemento y sus partes, indicando con 
flechas dónde se encuentran situadas esas partes en el monitor 
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.  
Figura  16. Ubicación del Flyback en el monitor. 
2.6. Teclado: las principales fallas más comunes del teclado 




Figura  17. Tarjeta de teclado del ecógrafo. 
1) Como primera falla tenemos desgaste en los contactos de la plaqueta de 
tensión, es decir no hay contacto entre los botones y la tarjeta.  
2) En el TrackBall se bloquean los sensores por suciedad o gel acumulados 
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3) Perdidas de ganancias en los reguladores de la profundidad por desgaste 
en los potenciómetros. 
2.6.1. Solución a fallas en el teclado o panel de control. 
Si el teclado no funciona normalmente verifique el voltaje en el esquema. 
Sólo un interruptor o un TrackBall no funciona normalmente, compruebe el 
interruptor en sí para su función normal puede que este no trabaje por suciedad ya 
que esto dañan los sensores de movimientos. 
Si este problema perdura reemplace el interruptor o TrackBall. 
Si alguna tecla del panel no funciona verifique la tarjeta esta puede estar no 
ejerciendo contacto por suciedad o desgaste en los contactos de carbón. 
Si los atenuadores de emisión o reguladores de la amplificación no funcionan 
normalmente se sugiere cambiar potenciómetros. 





Fuente de alimentación 
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Como principales fallas eléctricas en la fuente de alimentación se pueden 
mencionar las siguientes: 
1) Fusible quemado. 
2) Recalentamiento de la fuente, esto por parte de algunos de sus 
componentes. 
3) Cables de conexión en mal estado.  
4) Soldaduras frías en la tarjeta. 
5) Seleccionado del voltaje correcto (110/220v). 
6) Transformador dañado. 
7) Cortocircuito producido por alguna caída de tensión en el servicio de 
suministro de energía eléctrica. 
2.7.1. Posible solución al problema en la fuente de 
alimentación. 
Compruebe cada tensión de salida de acuerdo al siguiente cuadro. Figura 3.2,  
La comprobación debe hacerse en la condición siguiente. 
 Espere 30 minutos después de apagar el interruptor de encendido. 
  La tensión de entrada de CA a la fuente de alimentación debe ajustarse 
dentro de ±10% de la norma en el peor de los casos. 
  La potencia acústica: Max. (Driving Voltaje Amplitud: 100%) 
Análisis del funcionamiento de un equipo de ecografía. 
 
Br. Carlos David Nicaragua Cano & Br. Abdel Yadir Sánchez Díaz. Página 45 
 
 
Análisis del funcionamiento de un equipo de ecografía. 
 
Br. Carlos David Nicaragua Cano & Br. Abdel Yadir Sánchez Díaz. Página 46 
 
 
Figura  19. Salidas de voltaje de la fuente de alimentación. 
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Figura  20.Fallas y consecuencias de un transductor en mal estado. 
1) Falta de penetración causadas por caídas y fisuras en los cristales 
2) Sensores piezoeléctricos rotos. 
3) Perdida de voltaje. 
4) Cables dañados por dobles o tirones. 




Figura  21. Posibles fallas en el transductor transmisor. 
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1) El potenciómetro de 10k, R1, R2 y C1 desgastados no ajustaran las 
frecuencias al IC 555 
2) IC 555 abierto no genera el pulso de 40Khz. 
3) D1, D2, Q1, Q2 si los diodos o transistores están abiertos, quemados por 
estar expuesto a un voltaje mayor no emitirá el ultrasonido al transductor.  
4) Soldaduras frías en la tarjeta 
5) Perdida de voltaje en la entrada del circuito. 









Figura  22. Posibles fallas en el transductor receptor 
1) Q3, Q4 si están abiertos, calentamiento excesivo, exceso de corriente, 
caída de voltaje en estos transistores, no amplificaran la señal recibidas por 
el emisor. 
2) El amplificador operacional IC2 si esta quemado, soldadura fría, no llega 
voltaje, no amplificara la señal recibida por el emisor. 
3) El potenciómetro VR2 si está ligado, quemado determina el valor umbral de 
la señal del transmisor no enviara la señal a los transistores Q5, Q6. 
4) Si los transistores Q5, Q6 están en mal estado debido a un corto circuito o 
no les llega corriente no activaran los cristales del transductor. 
5) Soldaduras frías en la tarjeta por lo cual creara una caída de voltaje en el 
circuito. 
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2.8.1. Dentro de las soluciones a las principales fallas 
encontradas tenemos: 
Transductor o sonda: 
Para confirmar el uso del transductor o sonda en la unidad se 
Hace una revisión del rendimiento, si observamos un  fracaso obtenido en el 
monitor, es posible que se encuentre dañado. Para comprobar el buen 
funcionamiento se hace las siguientes pruebas: 
Establecer el sistema en modo B y lentamente mover una barra de metal fino, 
como una terminal del resistor o similares, de extremo a extremo mientras se 
adapta a la sonda suavemente sobre la superficie. Luego, observar la ecografía 
imagen en la pantalla. Hay posibilidades de que la sonda puede haber quedado 
mal ajustado si el problema  es ese debe ajustarse bien  en cualquiera de los 
siguientes casos mientras se mueve la barra de metal (Estado defectuoso) Si 
alguno de los siguientes asuntos anteriores se encuentra presente, mientras que 
la barra de metal se mueve, se sospecha que el transductor esta defectuoso  
debido a: 
 Brecha de ecos en un solo lugar: Si la sonda es normal, el fracaso ha 
tenido lugar en el selector de sonda o en el TX / RX CCT, compruebe pin 
conector de ambos lados del cuerpo principal del transductor para verificar 
cualquier ruptura, dobleces, óxido, la corrosión en el conector del 
transductor. 
 
 lagunas ecos en dos o más lugares a intervalos iguales: Si la sonda es 
normal, el fallo se refiere a las líneas de señal que cubren el cristal en del 
transductor por lo que pudo haber grietas, rasguños, o acumulación de gel 
en los cristales debido a caídas, por lo que se recomienda un cambio de 
transductor. 
 Dos o más ecos aparecen a intervalos iguales: Un fallo de la línea de 
señal proporcionada en igualdad de condiciones con un transductor de la 
sonda ya que la cúpula puede haber burbujas de aire por lo que se 
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recomienda un cambio de aceite puede ser aceite para bebes o aceite del 
fabricante que puede utilizar una jeringa. 
  Las brechas de eco durante un determinado lapso consecutivo: 
Si la sonda es anormal, el fracaso ha tenido lugar en el circuito de control o 
desde el HVS verificar esta zona para llegar al problema del transductor o 
sonda. 
2.9. Impresora: principales fallas 
  
Figura  23. Impresora para ultrasonido. 
Dentro de las fallas de la impresora del ultrasonido tenemos las siguientes: 
1) Perdidas de contrastes y brillos  en el papel cuando se imprime. 
2) Perdidas de contactos en los switch. 
3) Cable de alimentación en mal estados 110vca. 
4) Cable de video en mal estado. 
5) Se pega el papel al momento de imprimir. 
2.9.1. Soluciones 
1) Con respecto a la perdida de contrastes regular el brillo de la imagen en 
el equipo para mejorar tonalidad. 
2) La pérdida de contactos es causada por soldaduras frías o desgastes de 
la pista conductora del circuito se recomienda reemplazar la pieza. 
 3) Colocar en posición correcta el papel térmico.  
Análisis del funcionamiento de un equipo de ecografía. 
 
Br. Carlos David Nicaragua Cano & Br. Abdel Yadir Sánchez Díaz. Página 51 
 
CONCLUSIONES 
De acuerdo con los objetivos planteados y el desarrollo de la presente 
investigación se llega a las siguientes conclusiones: 
1. En el transcurso de la investigación se describieron las partes 
fundamentales que rigen el funcionamiento del ultrasonido tanto externas 
como internas, dentro de las cuales se mencionan: Externas (monitor, 
teclado, transductores, impresora), e internas (fuente de alimentación, 
amplificador, oscilador, detector de picos, transductor emisor y receptor). 
Se analizó un  diagrama de bloques para un  equipo de ultrasonido modelo 
SSD-1400 del cual se eligieron las etapas que tenían relación directa con la 
señal de salida. Es decir, si una falla en estas puede afectar a la señal de 
salida y así llevar a la pérdida de calibración del equipo. De cada etapa 
analizada se eligió un elemento crítico. Los criterios para la selección se 
basaron en: la importancia del componente en el circuito y a la 
susceptibilidad a error del mismo. 
 
2. En cada etapa estudiada se encontró deficiencias que podrían llevar a 
fallas en el funcionamiento, ya sea en el aspecto tanto eléctrico como 
electrónico. Entre las fallas  comunes tenemos la etapa del oscilador 
perdida de frecuencias producidas por  la bobina, el amplificador que 
amplifica la frecuencias al transductor, y lo que le corresponde al 
transductor en el transmisor y emisor que son los encargados de mandar y 
capturar el sonido en formas de ecos para luego codificar la señal y 
enviarla a un display  para generar  imágenes. 
 
3. De acuerdo con las necesidades encontradas en la realización del presente 
trabajo se procedió a la elaboración de un manual representativo  
conteniendo las fallas comunes estudiadas con sus respectivas soluciones 
para que sirva como herramienta de apoyo  para dar respuesta a las 
necesidades encontradas en el departamento de electromedicina de 
distintas instituciones que brindan el servicio de ultrasonido. 
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RECOMENDACIONES  
 Diariamente, antes de iniciar la jornada de trabajo han de comprobarse 
todas las funciones del equipo, el usuario debe cerciorarse de que el equipo 
está dispuesto para el funcionamiento.  
 Para el correcto funcionamiento del equipo se recomienda colocarlo en un 
área adecuada que presente las condiciones necesarias para que el equipo 
de ecografía, tales como: 
 Cuarto de ultrasonido que posea aire acondicionado a una 
temperatura de 16°C. 
 Cerciorarse que exista la alimentación de voltaje indicada en los 
toma corriente 110v a 120v AC. 
 Poseer una buena conexión de polo a tierra, eso ayudara mucho a la 
protección del equipo. 
 
 Evitar dejar residuos del gel de ultrasonido en el transductor y en el equipo 
porque  podrían provocar un daño en el sistema electrónico difícil de 
reparar.  
 Evitar que el equipo se golpee al ser trasladado de un lugar a otro 
recomendado que mejor lo haga personal de electromedicina. 
 Si se detectan defectos en el funcionamiento o deterioros, hacérselo saber 
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Diagrama en forma de bloques conteniendo la ubicación de manera física los 
diferentes componentes que rigen el funcionamiento del ultrasonido. 
 
Figura  24. Diagrama  electrónico en  forma de bloque. 
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Esta imagen describe la ecografía usando los cuatro elementos clave implicados: 
el transductor, el ecógrafo y sus controles, el paciente y el eco grafista. Este último 
coordina la interacción de los cuatro elementos durante la exploración. 
 
Figura  25. Interacción de elementos en una ecografía. 
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Las flechas de dirección indican los múltiples bucles de retroalimentación que 
hacen que estas técnicas sean tan interactivas. 
Paneles de control de distintos ecógrafos del año 2010. 
 
A, Philips IU22. B, Biosound Esaote MyLab gold. C, GE Logiq. Aunque los 
aparatos modernos son digitales, sus controles pueden realizar ajustes continuos 
o en pasos incrementales. El panel de compensación de la ganancia temporal de 
cada aparato se indica con flechas. 
 
 
Figura  26. Paneles de control de distintos ecógrafos 
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Transductor de ecografía usado para contactar con la piel del paciente, junto con 
el gel empleado para aumentar la transmisión del sonido a través de la piel. Hay 
que señalar que el gel de ecografía funciona bien como crema conductora para el 
electro diagnóstico, pero no a la inversa.  
Figura  27. Gel térmico y transductor. 
  
Figura  28. Dibujo esquemático de un transductor 
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Transductor al que se le ha retirado el material de acoplamiento y la cubierta. 
Obsérvese los múltiples elementos transductores, cada uno de los cuales tiene su 
propio contacto eléctrico.   
1-Los ultrasonidos viajan más despacio por la grasa que a través del tejido 
humano «promedio», por lo que la ecografía tiende a sobreestimar el grosor de la 
capa grasa en alrededor del 6% y a subestimar el grosor del músculo en alrededor 
del 3%. En la siguiente tabla se demuestra la velocidad del sonido en las distintas  
 
Figura  29. Velocidad del sonido en distintas sustancias. 
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2-La atenuación se refiere a la reducción de la intensidad del sonido a medida que 
atraviesa el tejido. Parte de esta energía se pierde por la reflexión o retro 
dispersión, pero la mayoría se pierde por la absorción de la energía sonora El 
grado de atenuación puede medirse de varias formas y se expresa como 
decibelios (dB) de energía sonora atenuada a lo largo de la distancia (dB/cm). 
Varios factores influyen en la atenuación y la retro dispersión. Por ejemplo, la 
atenuación depende de la frecuencia, de modo que las frecuencias sonoras más 
altas se disipan a través de la distancia mucho más rápido que las más bajas. 








Análisis del funcionamiento de un equipo de ecografía. 
 
Br. Carlos David Nicaragua Cano & Br. Abdel Yadir Sánchez Díaz. Página 62 
 
3-. El sonido en el rango audible muestra unas propiedades similares, motivo por 
el que la música estridente de un vehículo que pasa se oye sobre todo en los 
tonos básicos de menor frecuencia y por el que el trueno de un relámpago distante 
es un estruendo de baja frecuencia, mientras que un rayo cercano se acompaña 
de un trueno de alta frecuencia. El principio fundamental que explica este 
fenómeno es el hecho de que los ultrasonidos de mayor frecuencia tienen una 
profundidad eficaz de penetración menor para la ecografía que los de menor 
frecuencia,  
Cada tejido corporal atenúa el sonido en un grado diferente. La relación entre la 
frecuencia y la absorción en un tejido concreto suele ser lineal en las frecuencias 
ecográficas. 
Figura  31. Relación de la frecuencia y absorción del tejido. 
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UNAN-MANAGUA. 
Acerca del manual para el usuario 
 
Este manual es una obra de consulta para los usuarios del sistema de ecografía. 
El documento ha sido concebido para personas familiarizadas con las técnicas de 
ecografía; no proporciona formación en ecografía ni en práctica clínica. Para poder 
utilizar el aparato, debe contar con experiencia en ecografía. El manual para el 
usuario abarca la preparación, la utilización y el mantenimiento del ecógrafo, sus 
transductores y sus accesorios.   
El uso correcto de este equipo proporciona al usuario el conocimiento de 
instrucciones de uso.Estas se han de estudiar cuidadosamente antes de proceder 
a la puesta en funcionamiento del equipo de ecografia. Se han de observar 
especialmente los apartados sobre instrucciones tecnicas de seguridad, medidas 
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Comprobación de funcionamiento y seguridad 
Diariamente antes de iniciar la jornada de trabajo han de comprobarse todas las funciones 
del equipo. El usuario debe cerciorarse de que el equipo está dispuesto para el 
funcionamiento. Ante todo han de inspeccionarse los aplicadores y sus cables de conexión 
respecto a posibles deterioros; ha de llevarse a cabo una comprobación visual de todos los 
indicadores y lámparas de control. 
Si se detectan defectos en el funcionamiento o deterioros, se ha de avisar al servicio técnico 
de electromedicina. 
Este aparato se ha de poner inmediatamente fuera de funcionamiento cuando por caída se 
haya deteriorado un aplicador (transductor). 
Desconectar el equipo, desmontar el aplicador y avisar al servicio de electromedicina. 
Mantenimiento, comprobación de seguridad 
Para mantener la seguridad y capacidad funcional del aparato se ha de llevar a cabo el 
mantenimiento cada 3 meses y la comprobación de la seguridad mensualmente. En caso de 
que usted no haya concluido ningún contrato de mantenimiento, le rogamos que de aviso al 
servicio técnico de electromedicina. 
Limpieza y desinfección 
Antes de la limpieza o desinfección ah de desconectarse el equipo y separarse de la red. 
Limpieza Debe efectuarse con un paño húmedo o tela de algodón, utilizando agua o una 
solución acuosa diluida y tibia de detergente domestico. 
No se empleen detergentes que rayen (debido a una eventual intolerancia del material), ni 
disolventes orgánicos que contengan disolventes. 
Desinfección  Por principio no deben emplearse desinfectantes pulverizadores (spray) dado 
que la nebulización puede penetrar en el interior del equipo, no pudiéndose entonces 
garantizar la seguridad funcional del mismo que pueden producir daños en los componentes 
electrónicos y también formar mezclas inflamables. 
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Encendido y apagado del sistema  
Al encender y apagar el sistema, es necesario mantener presionado el interruptor de 
corriente durante aproximadamente un  segundo para que el sistema responda.  
 Asimismo, impide que el sistema se apague inadvertidamente durante un examen. La 
primera vez que encienda el sistema, debe configurar la hora y la fecha.  
Consulte la sección  
“Para configurar la fecha y la hora:” ver página 25 
ATENCIÓN: 
No utilice el sistema si aparece un mensaje de error en la presentación de la imagen, si 
aparece un código de error, apague el sistema manteniendo pulsado el interruptor de 
corriente hasta que el sistema deje de funcionar. 
Preparación del sistema. 
Conexión y desconexión de los transductores. 
  
ADVERTENCIA:  
El conector del transductor puede calentarse durante su utilización,  esto es normal.  
ATENCIÓN: 
Los contactos eléctricos situados dentro del conector para el transductor del sistema pueden 
dañarse en presencia de cuerpos extraños, o si se manipulan bruscamente. No toque los 
contactos eléctricos. No deje que ningún cuerpo extraño entre en el conector. Siempre que 
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Para conectar el transductor: 
1) En el conector del transductor, tire de la palanca hacia arriba y gírela hacia la  
derecha hasta que se detenga de golpe. No debería tener ningún problema para 
mover la palanca. No la fuerce. 
2) Alinee el conector del transductor con el conector situado en la parte posterior  del 
sistema y empújelo hacia el conector del sistema. No debería tener ningún  
problema para introducir el conector del transductor. No fuerce el conector del 
transductor. 
3) Gire la palanca hacia la izquierda hasta que se detenga de golpe. Empuje la palanca 
hacia abajo hasta que encaje en su posición, afianzando el conector del transductor 
en el sistema. 
 
Para extraer el transductor: 
 
4) En el conector del transductor, tire de  la palanca hacia arriba y gírela hacia la 
derecha hasta que se detenga de golpe. 
5) Tire cuidadosamente del conector del transductor para desconectarlo del sistema. 
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Registros que  muestran el conjunto de los elementos de mando del panel principal 
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Representación de imágenes, campos de datos 
 





Hora: minuto: segundo, hora 
STOP 
FQ frecuencia de aplicación 
AT profundidad de presentación 
FC focalización 
BF frecuencia cardiaca 
HF velocidad TM 
VZ retardo (ECG) 
FV aumento de pendiente de flanco 
DR margen dinámico (dB) 
CL correlación (%) 
SI  intensidad de emisión (dB) 
EV amplificación de recepción  
12 código, calibración de reproducción  
DGC representación grafica de las 
resistencias de corredera 
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Descripción del aparato 
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Puesta en funcionamiento, ajuste de la imagen transporte, lugar de la instalación 
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Precauciones  
En esta sección se llevara  a cabo las siguientes precauciones por parte del técnico para la 
reparación de un equipo de ecografía. Para evitar un problema nuevo en el equipo (desastre 
secundario en el ultrasonido), se tomaran en cuenta las siguientes precauciones: 
 Nunca retire ninguna pieza del sistema eléctrico, incluyendo tarjeta electrónica, 
sonda, cables, transductores, antes de apagar el equipo. 
 No proceda a desarmar el equipo sin tomar en cuenta la primera precaución 
establecida por el manual. Esta negligencia dañaría erróneamente el equipo de 
ecografía transformándolo en un nuevo problema. 
  Asegúrese de la tensión o suministro eléctrico, es necesario conocer a fondo el 
procedimiento de especificación y manipulación en relación con un instrumento de 
medida empleada para no dañar el equipo. 
 Para reemplazar o reparar un circuito impreso, asegúrese de su compatibilidad,  de 
acuerdo al modelo  "SSD-1400", en ese caso, proporcionar al menos la siguiente 
información: 
 el número de modelo de equipo. 
 el número de serie de equipo. 
  La historia de los equipos (reparaciones y / o modificaciones hechas hasta 
ahora), y el software.   
  las problemáticas actuales presentadas por el equipo de ecografía. 
 Factor de ruido externo:  
El factor de ruido externo se puede presentar debido a las condiciones del lugar donde se 
encuentra ubicada la sala de ultrasonidos al comprobar el entorno, consulte lo siguiente: 
 Hay unidad de rayos X cerca o algún fabricante de ruido en la habitación. 
 Hay computadoras o algún fabricante de ruido cerca. 
 Hay estación de radio ahí cerca. 
  Hay cables aéreos de alta tensión cerca de la habitación. 
  Cuando se enciende la lámpara fluorescente o se pone la sonda al lado de él 
ocasiona cierta cantidad de ruido. 
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  Está el suministro de energía del edificio estabilizado. Hacer una confirmación de 
estos factores porque son importantes a la hora de realizar estos estudios ya que 
ocasionarían una interferencia en el monitor del ultrasonido. 
 
Sobre los mantenimientos a realizar en el ecógrafo 
El mantenimiento programado juega un rol vital en la tarea de maximizar la disponibilidad 
de los equipos, ya que pequeñas reparaciones, ajustes o reemplazos que se realicen a 
tiempo, contribuirán aprevenir reparaciones mayores que pueden ser más costosas, 
complejas y largas. 
Teniendo como objetivos: 
 
 Prolongar la vida útil de operación a través de procesos preventivos y correctivos 
 Detectar oportunamente requerimientos respecto de reposición de equipos, en 
términos de vida útil y análisis técnico.  
 Asesorar y proporcionar los antecedentes necesarios a la alta dirección, para 
contribuir a la eficiente y efectiva toma de decisiones respecto de planificar 
proyectos de inversión de mediano y largo plazo.  
 
Estos procedimiento debe ser aplicado por todo el personal del  
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Implementado para realizar revisiones periódicas, cuya finalidad es garantizar el correcto 
funcionamiento de equipos bajo garantía o contrato. Esto se traduce en menor incidencia de 
fallas y mayor rendimiento; maximizando su inversión. Durante el periodo de garantía de 





Tiene por finalidad devolver a su equipo a un estado de correcto funcionamiento en el 
menor tiempo posible, ante la eventualidad de la ocurrencia de cualquier falla.  
De este modo nuestros clientes pueden estar seguros de que su inversión estará protegida en 
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Para encender y apagar el sistema: 
1) Localice el interruptor de corriente situado en el lado izquierdo de la parte posterior del 
asa del sistema.  
2) Mantenga pulsado el interruptor de corriente hasta que el sistema emita un pitido 
(Aproximadamente un segundo). 
3) Suelte el interruptor de corriente. 
 
Solución de problemas 
Si encuentra alguna dificultad con el sistema, utilice la información que aparece en  este 
capítulo como ayuda en la corrección del problema. Si el problema no aparece  descrito 
aquí, póngase en contacto con el departamento de asistencia técnica. 
 Síntomas y solución de problemas 
El sistema no se enciende. Revise todas las conexiones de alimentación eléctrica 
Realice lo siguiente:  
Extraiga el conector de  entrada de AC; espere 10 segundos; conecte la entrada de AC; 
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Desmontaje del teclado 
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Desmontaje del monitor 
 
 
 Ajuste la pantalla LCD para optimizar el ángulo  de observación. 
 Ajuste el brillo según sea necesario para mejorar la calidad de la imagen. 
 Ajuste el contraste según sea necesario para mejorar la calidad de la imagen. 
 No responde la función  Zoom. 
 Pulse Congelar 
 . La función Zoom no está disponible para  imágenes congeladas. 
 Ajuste la ganancia. 
 No se obtiene la imagen  DDPC. 
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Desmontaje de Fuente de Alimentación 
Para procedimientos de reparación en el interior de la fuente de alimentación se 
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Esquema eléctrico del ultrasonido. 
El siguiente diagrama muestra las distintas distribuciones de fases eléctricas así como 
electrónicas; alimentación desde la fuente hacia el teclado, monitor, conjunto de tarjetas de 
videos, los fan, los transductores, etc. 
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Diagrama en bloque del circuito electrónico del ecógrafo 
 
 
